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 CARACTERIZACION DE DIMENSIONES ANATOMICAS DE LA VALVULA MITRAL EN 

DIFERENTES PATOLOGIAS CARDIACAS MEDIANTE ECOCARDIOGRAFIA 

TRANSESOFAGICA TRIDIMENSIONAL  

Salim Ahumada 
1
, Gabriel Salazar 

2
. Servicio de Cardiología, Fundación Cardioinfantil.  

Objetivos : Describir mediciones 3D y hallazgos estructurales de válvula 

mitral, en pacientes sanos, y con insuficiencia mitral grado 3 o 4,  con 

enfermedad coronaria, patologías degenerativas o cardiopatía dilatada no 

isquémica, mediante uso de ecocardiografia transesofágica 3D en tiempo real. 

(Sonda iE33, Phillips  SystemsR), 

Materiales y Métodos : Estudio descriptivo, sin intervención. Obteniendo 

imágenes con transductor de muestreo completo 3D-MTEE,  para la 

reconstrucción 3D de válvula mitral, adquiriendo medidas en: anillo, valvas, 

coaptación y ángulo/oposición mitro-aórtica.  Criterios Inclusión: Pacientes Ó 

18 años, aceptación de consentimiento informado, obtención de estudio 

transesofágico 3D con calidad técnica para análisis estructural, Evidencia de 

válvula mitral normal, o aquellos con patología mitral debida a las tres 

etiologías descritas, insuficiencia mitral de grado:  moderado a severo / severo. 

Resultados: 45 pacientes (20 normales, 7 isquémica, 4 dilatada, 14 enf. 

degenerativa) obtuvieron imágenes TE en 3D. En  grupo normal, el área/valva 

anterior 3D  (A3D ant.) fue 554 ± 113 mm2 y valva posterior (A3D post.)  363 

± 115 mm2, con  área total/válvula mitral 3D (A3D)  918 ± 138 mm2. El 

diámetro de coaptación de ambas valvas (L2DAlPm) se estimó en 28.47  ± 3 

mm. En válvulopatía isquémica, la valva posterior con restricción de 

movimiento, fue causa de la insuficiencia mitral en todos los casos.  La FE 

promedio fue 33 ± 5 %. El ángulo de oposición (q) válvula mitral -  aórtica fue 

de 134 ± 8 °.  El área/ valva anterior 3D  (A3D ant.) fue 743  ± 166 mm2 y de la 

valva posterior (A3D post.)  481 ± 140 mm2.  El área total/válvula mitral 3D en 

población isquémica (A3D)  fue 1225 ± 259 mm2. El diámetro de coaptación de 

ambas valvas (L2DAlPm) estimado en 37.4  ± 6 mm. En el grupo de 

enfermedad degenerativa:  2 pacientes (14%) con síndrome de Barlow, y 12 

pacientes (86%) deficiencia fibroelastica. En deficiencia fibroelastica los 

folletos comprometidos fueron: A1 ( 8%), A2 (33%), A3 (25%), P1 (33%), P2 

(75%) y P3 (41%). El ángulo/oposición (q) mitral- aórtico fue 126 ± 9.9 °.  El 

promedio de Volumen/Prolapso fué 1.55 ml, con volumen/tienda (V Angulac) 

de 0.78 ml. La altura del prolapso (A prol) en este grupo de pacientes se 

encontró en 5.62 ± 3.46  mm.  

Conclusión : Aunque la sonda de ecocardiografía transesofágica 3D  permite 

una excelente visualización de la válvula nativa mitral, se requieren avances 

constantes que permitan disminuir costos en los equipos y tiempo de 

procesamiento posterior a adquisición de  imágenes. La visualización óptima de 

los componentes del aparato valvular mitral permite cuantificar su compleja 

geometría y por tanto mejorar la evaluación ecocardiográfica de la misma. 

Sobre todo, la facilidad y velocidad de adquisición de información acoplado 

con la habilidad para desplegar estructuras cardíacas usando vistas únicas en 

3D, es probable que resulte en una rápida integración de la ecocardiografía 3D 

en la práctica clínica.  

Palabras Clave : Ecocardiografía transesofágica, Ecocardiografía 

tridimensional, Válvula mitral, Enfermedad valvular. 
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 CHARACTERIZA TION OF ANATOMICAL DIMENSIONS IN THE MITRAL VALVE  ON 

DIFFERENTS CARDIACS PATHOLOGIES  USING REAL -TIME 3 -DIMENSIONAL 

ECHOCARDIOGRAPHY  

Salim Ahumada
1
, Gabriel Salazar

2
. Department of Cardiology, Fundación Cardioinfantil. 

Background: Our study goals were to describe 3D measures and structural 

findings of the  mitral valve, in healthy patients, and those with mitral 

regurgitation, and a related etiology given by coronary disease, degenerative 

pathology or non ischemic dilated cardiomyopathy, using a 3D matrix array 

transesophageal echocardiographic probe in real time. (iE33 probe, Phillips  

SystemsR), 

Methods: We developed a descriptive study, obtaining images with a full 

volume probe, and a 3D reconstruction of the mitral valve, acquiring measures 

of the annulus, valves, coaptation and mitral-aortic angle. Inclusion criteria : 18 

years or older, acceptation of informed consent, 3D high quality images to 

made an adequate structural analysis, evidence of a healthy mitral valve, or 

those with 1 of the mitral pathologies described (ischemic, dilated heart disease 

o degenerative), with related mitral regurgitation between grade 3 or 4. 

Results: We included 45 patients (20 normals, 7 ischemic, 4 dilated, 14 

degenerative disease) obtaining 3D images. In the normal group, the 

area/anterior valve 3D (A3D ant.) was 554 ± 113 mm2 and the posterior valve 

(A3D post.)  363 ± 115 mm2, with a total area/mitral valve 3D (A3D)  918 ± 

138 mm2. The diameter of coaptation between both valves (L2DAlPm) was 

estimated in 28.47  ± 3 mm. At the ischemic group, posterior valve had a 

restrictive movement causing mitral regurgitation in all cases. Medium Ejection 

Fraction (EF) was 33 ± 5 %. The oposition angle (q) between mitral and aortic 

valve was 134 ± 8 °.  The anterior valve area 3D (A3D ant.) was 743  ± 166 

mm2 and posterior valve  (A3D post.)  481 ± 140 mm2. Total mitral valve area 

in 3D at the ischemic group (A3D) was 1225 ± 259 mm2.Coaptation diameter 

of both valves (L2DAlPm) was estimated in 37.4  ± 6 mm. In the degenerative 

disease group: 2 patients (14%) with Barloẃ s Syndrome (BS), and  12 patients 

(86%) with fibroelastic deficiency (FED). In those with FED the segments most 

frequently compromised were: A1 ( 8%), A2 (33%), A3 (25%), P1 (33%), P2 

(75%) y P3 (41%). The oposition angle (q) between mitral and aortic valve 

were 126 ± 9.9 ° in this group. The medium Volume/Prolapse measure was 

1.55 ml, with a volume/tenting (V Angulac) of 0.78 ml. The height of prolapse 

(A prol) was 5.62 ± 3.46  mm.  

Conclusions: Although the 3D matrix array probe allows an excellent 

visualization of the native mitral valve, constant advances in technology are 

required to diminish the economic cost in this kind of equipments and a lower 

post-processing time in the acquired images. The optimal visualization of the 

components in the mitral valve let us quantify the complex geometry, and by 

the way, to improve the echocardiographic evaluation. Above all this, the 

feasibility and velocity of the data acquisition, together with the ability to 

display cardiac structures using unique 3D views, is probably to result in a 

rapid integration of 3D Echocardiography inside the clinical practice.  

Key words: Transesophageal Echocardiography, Three-dimensional 

Echocardiography , Mitral valve insufficiency, Heart valve diseases. 
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1.0   PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

        Las nuevas técnicas de diagnostico ecocardiográfico han permitido una mejor 

caracterización de los cambios fisiopatológicos que ocurren en las diferentes patologías 

degenerativas, isquémicas y funcionales cardiacas y que inciden en la remodelación 

ventricular y del aparato valvular mitral. Por ser medios diagnósticos novedosos, de 

reciente incorporación en la práctica clínica, no existen aun estudios que permitan describir 

los cambios característicos que ocurren en cada una de estas entidades, y si estos se asocian 

con un pronóstico desfavorable en la historia natural de la enfermedad mitral.      

        Desde su desarrollo, la técnica de ecocardiografía tridimensional transesofágica se ha 

utilizado como herramienta de investigación. No se había usado todavía en el ámbito 

clínico, debido al exceso de tiempo necesario para adquirir los datos y porque el 

procesamiento de estos debe realizarse mediante métodos en una central de análisis. 

Aunque está aún en fase de investigación, se podría inferir de manera acertada que su 

mayor impacto tendrá que ver con la mejora de la habilidad para guiar procedimientos.  

    Teniendo en cuenta que hasta el momento no se conoce exactamente los cambios 

anatómicos en la remodelación valvular mitral, en las patologías cardíacas más comunes, y 

aún no se han publicado estudios en la literatura médica que ayuden a crear parámetros de 

seguimiento y referencia para las diferentes mediciones que se derivan del estudio 

transesofágico tridimensional, y que permitan diferenciar entre normalidad y patológico, el 

presente estudio busca describir por lo tanto datos novedosos que aún se ignoran en la 

práctica ecocardiográfica y crear un punto de partida sobre los parámetros de referencia a 

seguir, en la descripción de las diferentes patologías, lo cual se hace necesario para poder 

aplicar esta tecnología en la práctica diaria.  Se necesitan estudios descriptivos como el que 

presentamos a continuación para realizar una primera aproximación al uso de esta técnica 

diagnóstica, y permitir una vez conozcamos los valores normales aportados por la 

reconstrucción 3D, la realización de estudios de correlación clínica, pronóstico y su 

importancia en la planeación de procedimientos de reparo de la válvula mitral.  
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2.0  INTRODUCCION  

 

A pesar del desarrollo y mejoría considerable en la terapia, la enfermedad valvular mitral 

permanece asociada con morbilidad y mortalidad substancial como se ha podido evaluar en 

múltiples estudios poblacionales sobre pronóstico a largo plazo 
(1,2)

.  Antes de la década de 

los 90´s, la mayoría de los clínicos veían la insuficiencia mitral como una entidad 

relativamente benigna. La cirugía solo se consideraba para los pacientes con síntomas 

severos o manejo médico fallido 
(3)

. Hay cerca de 500.000 diagnósticos nuevos de 

insuficiencia mitral (IM) anualmente en USA. De igual manera la prevalencia estimada de 

IM es confundida por la prevalencia de soplos inocentes en muchos adultos y por el hecho 

que la ecocardiografía Doppler detecta IM fisiológicas en el 80% de los adultos. Es 

indudable el retroceso de la enfermedad reumática. Actualmente, en distintas series 

quirúrgicas, el prolapso valvular mitral representa aproximadamente el 52% de los casos, la 

fiebre reumática el 25%, la disfunción del músculo papilar el 15%, la endocarditis 

infecciosa el 2,25%, la calcificación del anillo mitral 1,5% y otras causas el 1%. Se debe 

destacar que estos porcentajes pueden variar de acuerdo a centros de países desarrollados o 

centros de países en vías de desarrollo y a la severidad de la patología, ya que este análisis 

proviene sólo de pacientes que llegan a la cirugía 
(4)

. Desde la introducción de la 

ecocardiografía en la valoración sistemática de la valvulopatía mitral, el tratamiento ha 

cambiado permitiendo una aproximación terapéutica más temprana, antes que la disfunción 

sistólica y síntomas aparezcan.  Una aproximación integrada se recomienda cuando la 

ecocardiografia es usada para valorar la severidad de la insuficiencia mitral 
(5)

. La 

combinación de mediciones con doppler color y espectral, utilizadas en la actualidad,  

asociado con parámetros cuantitativos, ayuda a identificar la insuficiencia mitral severa de 

una manera acertada y reproducible.  Debe reconocerse que la enfermedad mitral crónica 

raramente existe sin remodelación ventricular izquierda, de tal manera que la presencia de 

la misma debe interrogarse de manera sistemática y rigurosa en aquellos pacientes con 

factores predisponentes para su aparición como lo es la enfermedad isquémica cardiaca, 

degeneración estructural por enfermedades como deficiencia fibroelastica, y en los casos de 

insuficiencia cardiaca con alteración funcional en las estructuras de soporte de la misma 
(6)

.   
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3.0  JUSTIFICACION  

 

Este es el primer trabajo realizado en Latinoamérica usando ecocardiografía de última 

generación 3D transesofágica, teniendo en cuenta su reciente incorporación como opción 

diagnóstica, la cual es de menos de 1 año en el país. Colombia, y más exactamente la 

Fundación Cardioinfantil, fue la primera institución en Suramérica en adquirir esta 

tecnología, y desarrollar el entrenamiento necesario para el manejo de las estaciones de 

trabajo para procesamiento de imágenes 3D y reconstrucción de la válvula mitral.  No 

existen en la literatura estudios descriptivos que hayan descrito los valores de mediciones, 

que deben considerarse dentro del rango de la normalidad, ya que siendo relativamente 

reciente, aun se necesitan grupos de muestra con mayor tamaño, que permitan la validación 

en nuestra población.    

La ecocardiografia transesofágica utilizando transductores de última generación que 

permiten la reconstrucción tridimensional de los diferentes tejidos y el aparato valvular, 

para su adecuada correlación anatómica y planeación de abordajes quirúrgicos más exactos, 

es una técnica nueva en el diagnostico cardiovascular, y permitirá durante los próximos 

años la disponibilidad de reparación valvular reproducible que lleve a mejores resultados 

clínicos a largo plazo.   

Creemos que este estudio creará expectativas e interés en el desarrollo de una línea de 

investigación, y permitirá una vez publicado el conocimiento de una nueva técnica 

diagnóstica novedosa en la cual somos pioneros.  
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4.0 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo principal 

4.1.1   

Describir las medidas y los hallazgos estructurales de la válvula mitral, 

que ocurren en pacientes sanos, y en aquellos con insuficiencia mitral 

moderada a severa o severa,  que presenten como comorbilidad, enfermedad 

coronaria, patologías degenerativas o insuficiencia cardiaca de origen no 

isquémico, mediante el uso de ecocardiografia transesofágica tridimensional 

y mediciones computarizadas por medio del software Xcelera (Phillips 

Ie33). 

 

 

4.2   Objetivos secundarios 

          4.2.1 

Evaluar la sonda ecocardiográfica transesofágica tridimensional como 

método para valorar el compromiso de los diferentes segmentos de las 

valvas anterior y posterior, en el caso de la enfermedad degenerativa 

valvular mitral (Deficiencia fibroelastica y Síndrome de Barlow). 

                4.2.2  

Evaluar el tiempo, facilidad de reconstrucción tridimensional de la válvula 

mitral por ecocardiografía transesofágica 3D en tiempo real, y calidad de 

imagen, como método diagnóstico en patologías de la válvula mitral.  
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5.0   MARCO TEORICO  

5.1 Generalidades 

La ecocardiografia transesofágica es una herramienta indispensable para cardiólogos y 

anestesiólogos cardiovasculares en todo el mundo.  Desde la introducción de la sonda 

transesofágica con transductor de modo M de único cristal, permitiendo la imagen 

unidimensional, la ecocardiografia transesofágica ha evolucionado en una herramienta 

usada para el análisis comprensivo de anormalidades cardiacas.  

Actualmente la ecocardiografia 3D es una herramienta nueva y disponible en nuestro 

medio, en centros limitados, realizándose con una sonda multiplanar usando una 

aproximación rotacional para la adquisición de información secuencial, gatillada por el 

electrocardiograma y la respiración. A partir de estos sets de información de volumen 3D, 

cualquier corte planar deseado puede ser derivado y obtener las estructuras de interés.  

Desafortunadamente, algunas veces esta técnica puede estar limitada por larga adquisición 

de información, artefactos frecuentes, y la necesidad de procesamiento posterior en 

estaciones de trabajo. Consecuentemente, la reconstrucción 3D no ha sido integrada 

rutinariamente en la práctica clínica y es en este momento predominantemente utilizada aún 

en investigación, pero con un amplio potencial clínico que no se ha explorado en su 

totalidad.  
(7) 

Para sobreponer algunas de estas limitaciones, una sonda transesofágica con matriz de 

muestreo completo (3D Fully-sampled matrix array TEE), ha sido desarrollada para 

permitir adquisición en tiempo real, y desplegar las imágenes 3D online. Esta sonda 

combina circuitos electrónicos novedosos, con tecnología formadora de ondas 

miniaturizadas, en la punta de una sonda muy convencional en estructura.  El presente 

estudio representa el primer estudio en nuestro país para evaluar esta nueva tecnología en 

un ambiente clínico, valorando la facilidad y la calidad de visualización de la válvula mitral 

en pacientes consecutivos con patología estructural secundaria a tres de las patologías más 

comunes como lo son enfermedad coronaria, enfermedad degenerativa y alteración 

funcional a cardiomiopatías  
(8)

.  
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Desde el año 2002, la ecocardiografia tridimensional ha brindado información novedosa 

y adicional a los cardiólogos, ayudando en el diagnóstico y planificación de 

procedimientos. Por primera vez, la tecnología de 3D en tiempo real tuvo una transición 

reciente, desde hace 2 años a la fabricación de sondas transesofágicas, permitiendo en la 

actualidad a cardiólogos, anestesiólogos cardiovasculares, intervencionistas y 

ecocardiografistas la evaluación de datos e imágenes más profundas de las estructuras 

cardíacas.  

Disponible en el sistema de ecocardiografía iE33 de Philips, el sistema de reconstrucción 

en tercera dimensión es el resultado de la combinar y miniaturizar 2 tecnologías de 

avanzada. Con el poder de la tecnología de matriz X y la claridad de imagen de los cristales 

de onda pura en un solo transductor transesofágico, se pueden apreciar nuevas proyecciones 

y vistas de la función cardíaca, estructura y patología por primera vez.  Esta nueva vista 

provee información adicional para diagnósticos, planeación de tratamientos, monitorización 

y valoración durante procedimientos, además de ser una gran ayuda para el seguimiento de 

los pacientes.   

Las imágenes con ecocardiografía 3D transesofágica proveen nueva información, 

mayores perspectivas del corazón, y permite observar la visión del cirujano, el cual se 

encuentra durante los procedimientos quirúrgicos observando la válvula mitral desde la 

aurícula izquierda. El corazón en 3D es visualizado con movimiento en tiempo real. Es 

rápida y fácil de procesar para su visualización inmediata permitiendo el análisis, sin la 

presión de reconstruir patologías desde múltiples vistas bidimensionales. Aporta más 

información para el diagnóstico y la toma de decisiones siendo una herramienta de 

comunicación excelente.  

Cuando el paciente se presenta con disnea y agitación, puede ser difícil la adquisición de 

imágenes en un examen transtorácico, por lo cual el ecocardiograma transesofágico es 

seleccionado frecuentemente como el siguiente paso. El ecocardiograma 3D transesofágico 

provee una calidad de imagen asombrosa, acertada delimitación de las estructuras 

cardíacas, patología y función. El cardiólogo clínico y el ecocardiografista pueden realizar 

diagnóstico y plantear tratamientos con mayor confianza. El ecocardiograma transesofágico 

se encuentra en evaluación y teniendo su prueba más fuerte en la práctica clínica diaria 
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desde su reciente incorporación principalmente en limitados centros de alto nivel de 

práctica cardiológica, buscando un lugar en el campo del diagnóstico por imágenes.  

Además la comunicación con los cirujanos, anestesiólogos y cardiólogos intervencionistas 

se facilita, ya que las imágenes obtenidas contienen la información que ellos necesitan y 

comprenden.      

Los cirujanos y anestesiólogos pueden ver la válvula mitral completa desde múltiples 

perspectivas mientras la observan funcionar en tiempo real. Por lo tanto un plan 

comprensivo puede realizarse antes de que siquiera se haya realizado la primera incisión en 

la sala de cirugía. El ecocardiograma transesofágico 3D permite la valoración de la función 

valvular desde vistas no disponibles una vez que se inicia un procedimiento quirúrgico. 

Durante la cirugía, los anestesiólogos fácilmente monitorizan los pacientes, realizan análisis 

para el cirujano, tales como cuantificar la válvula mitral con información nueva y objetiva, 

y valoran resultados del procedimiento para determinar si el problema fue completamente 

resuelto.  
(9)

 

 

En el momento se puede considerar que esta tecnología nos permite hacer nuestro trabajo 

actual de una manera probablemente más efectiva, con lo cual el más beneficiado es el 

paciente, porque sus médicos tratantes tendrán mejor información, y podrán conocer qué 

hacer con una mayor certeza.  

5.2.  Anatomía valvular mitral.  Normal y patológica. 

Es imposible comprender la importancia de la introducción en el haber diagnóstico de la 

cardiología de este tipo de tecnologías, sin comprender la complejidad del problema que se 

evalúa, como es en este caso la patología mitral.  De las 4 válvulas que componen el 

corazón, tal vez la más compleja tanto en su estructura como en función, es la válvula 

mitral. Su importancia radica en gran parte en la alta prevalencia de patologías como la 

insuficiencia mitral, la cual puede tener causas primarias cuando se ve afectada la anatomía 

valvular como causa principal, o en otras ocasiones puede ser tributaria de un proceso de 

remodelación por alteración del aparato subvalvular, alteraciones isquémicas del miocardio 

o procesos de dilatación del ventrículo izquierdo, que en última instancia termina 



Página | 17  
 

ejerciendo un mayor estrés sobre el anillo valvular causando la dilatación del mismo y 

alteración funcional.  

El diseño único del complejo valvular mitral revelado durante los últimos 30 años, 

resalta que su función debe considerarse en el contexto de sus numerosas partes que lo 

componen. 
(10)

 La anatomía funcional de la válvula mitral incluye el miocardio ventricular 

izquierdo, el aparato subvalvular (incluyendo los músculos papilares y las cuerdas 

tendíneas), anillo mitral, valvas mitrales y la aurícula izquierda.
 (11,12)

  El pionero de la 

cirugía cardíaca, el doctor Alain Carpentier, MD, PhD, desarrollo una clasificación 

funcional para reflejar los cambios patológicos subyacentes que contribuyen a la 

insuficiencia mitral.  (Figura 1). 
(13)

 

Figura 1. Clasificación de Insuficiencia Mitral ï Carpentier.  

 

Como se ha descrito en la clasificación de Carpentier, la Insuficiencia Mitral (IM) tipo I 

está caracterizada por un movimiento normal de valvas pero con dilatación anular o 

perforación de alguna valva. Las lesiones tipo II están relacionadas con prolapso de las 

valvas y pueden ser causadas por enfermedad mixomatosa, tales como cuerda de ruptura o 

elongación, o por ruptura de músculos papilares o elongación. Las lesiones tipo III  están 

causadas por movimiento restrictivo de las valvas. Tipo IIIA es típicamente causada por 

enfermedad reumática valvular con movimiento ventricular normal y fibrosis subvalvular 
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con calcificación. Tipo IIIB es típicamente causada por cardiomiopatía isquémica o 

idiopática con función ventricular izquierda alterada y dilatación pero con morfología 

¨normal¨ de las valvas, cuerdas, y músculos papilares, frecuentemente con restricción del 

segmento P3.  
(14) 

  La clasificación anatómica normal, divide la valva posterior de la mitral 

en 3 segmentos: P1 (Lateral), P2 (Medio), y P3 (Medial), y los segmentos A1, A2 y A3 de 

la valva anterior corresponden a los segmentos opuestos de la valva posterior..(Figura 2)
 

(13)
. 

Figura 2. Anatomía normal de la Válvula Mitral.  

 

La importancia de reconocer los cambios morfológicos que ocurren en cada una de las 

patologías de la válvula mitral, está en poder definir la intervención terapéutica de mayor 

conveniencia para el paciente. Contrario a lo que ocurre en la válvula aórtica en la cual es 

factible el cambio por prótesis en la gran mayoría de los casos, cuando se trata de la válvula 

mitral la conducta es siempre que sea posible el reparo de la misma, evitando el cambio de 

la válvula en su totalidad, aunque algunas veces no es posible, requiriendo el cambio de la 

misma por material protésico.  

5.3.  Complejo valvular mitral y anillo 

En el proceso de reparo de la compleja válvula mitral o su aproximación de manera 

percutánea, uno debe considerar la anatomía de las numerosas estructuras adyacentes para 
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evitar la injuria y subsecuentes complicaciones. La injuria iatrogénica durante los 

procedimientos de reparo quirúrgicos o percutáneos, puede ocurrir a la válvula aórtica, 

arteria coronaria circunfleja, seno coronario, y sistema de conducción.  (Figura 3). 

Figura 3.  Relaciones anatómicas de la válvula mitral.  Corazón en diástole visto desde 

la base con la aurícula removida.   (Reproducido de www.netterimages.com). 

 

 

El anillo valvular mitral se ha descrito en forma de silla de montar en 3 dimensiones y se 

encuentra conformado de estructuras tanto fibrosas como musculares. 
(15) 

  Se integra con la 

continuidad fibrosa de la valva mitral anterior y el anillo, el cual se extiende al anillo 

valvular aórtico adyacente, por lo tanto estableciendo continuidad fibrosa entre la válvula 

mitral y las cúspides de la válvula aórtica. 
(16)

 (Figura 4).  
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Figura 4.  Estructura 3D de la válvula mitral.  

 

Los trígonos fibrosos, incluyendo el cuerpo fibroso central, bordean esta continuidad 

aortomitral (Cortina subaórtica) en cada lado. Se ha aceptado que la distancia intertrigonal 

(El esqueleto fibroso del corazón), es fija y que su longitud no cambia con las 

enfermedades valvulares mitrales. 
(17) 

  A medida que el anillo mitral se aleja del esqueleto 

fibroso, se vuelve desproporcionadamente muscular y es más susceptible a la distorsión y 

dilatación. La mayoría de las disfunciones anulares mitrales ocurren en la valva posterior y 

porción medial de la válvula. El anillo mitral es una estructura dinámica y su movimiento 

es coordinado por el ciclo cardíaco. 

5.4.  Interacciones válvula ï ventrículo 

Dada su posición central y cadena de conexiones subvalvulares dentro del ventrículo 

izquierdo, el complejo valvular mitral en corazones sanos, fija (THETHERING, término en 

ingles) el esqueleto fibroso del corazón a sí mismo y, de esta manera juega un rol 

importante en mantener su forma y función.  
(10,12) 

 Los elementos de la matriz de colágeno 



Página | 21  
 

dentro de las cuerdas tendíneas y músculos papilares es histológicamente continua con la 

red de colágeno del corazón en un extremo y con el anillo mitral y las valvas en el otro.  

El concepto de una interacción funcional válvula ï ventrículo se reconoció por primer 

vez en los años sesenta por Walton Lillehei, MD, un pionero de la cirugía cardiovascular en 

Minnesota, pero tomo décadas para ser completamente apreciada. 
(18,19) 

 En el año de 1964, 

Lillehei et al. recomendaron que el aparato subvalvular fuera preservado durante la cirugía 

de válvula mitral, para aumentar la recuperación funcional ventricular y mantener el 

tamaño de la cámara y su forma (Opinión que no prevalecía en ese momento).  En una serie 

clínica, David et al. 
(20) 

 confirmaron la hipótesis mostrando que el tamaño de la cámara 

aumentaba con la remoción de las cuerdas mitrales en pacientes con IM crónica. Usando 

numerosos estudios animales, investigadores de Stanford, realizaron una serie de estudios 

detallados confirmando que la remoción de cuerdas mitrales resulta directamente en 

numerosos efectos de detrimento sobre la forma del ventrículo izquierdo, mecánica y 

desempeño. 
(21, 22)

 Después de remover los músculos papilares y su fijación de las cuerdas 

con la valva y el anillo, el ventrículo se dilata, incrementándose además el estrés de la pared 

y la postcarga del mismo, comprometiendo la función contráctil. 
(23) 

Trabajos clínicos y 

experimentales posteriores indican que la preservación de cuerdas puede facilitar la 

recuperación completa de la función de los miocitos individuales y la función global 

ventricular después de la sobrecarga crónica de volumen generada por la IM, y puede 

mejorar además la sobrevida tardía después de remplazos valvulares mitrales con el uso de 

retención de cuerdas. 
(24) 

 Una de las premisas entonces, actualmente, es que la preservación 

de estas relaciones anatómicas deberían ser tenidas en consideración en todos los intentos 

de reconstrucción del complejo valvular mitral.  
(25)

  

5.5.  Patologías de la válvula mitral  

Aunque el reparo de la válvula mitral ha sido utilizado para diferentes patologías, las 

motivaciones más frecuentes para reparo de la misma, son la enfermedad degenerativa 

(Mixomatosa) y enfermedad funcional (IM crónica isquémica y cardiomiopatía dilatada). 

 

 



Página | 22  
 

5.5.1.  Degeneración mixomatosa 

También conocida como prolapso valvular mitral, válvula ¨floppy¨ o síndrome de 

Barlow. En esta las valvas y cuerdas con degeneración mixomatosa se engrosan y 

vuelven redundantes, lo cual resulta en prolapso de valvas más allá del plano del 

anillo con IM asociada. Cuando las cuerdas están elongadas, causan prolapso más 

allá del segmento opuesto, y cuando las cuerdas están rotas (comúnmente llamada 

flail), la IM es usualmente severa. Más comúnmente, este problema se presenta 

como prolapso del segmento P2 a partir de la cuerda rota, y el ecocardiograma 

muestra un jet dirigido anteriormente. Cuando el prolapso es del segmento A2, el jet 

se dirige posteriormente. La fisiopatología de la enfermedad mixomatosa es 

pobremente comprendida a nivel molecular y celular. La enfermedad parece resultar 

de un defecto, ya sea congénito o adquirido, en la homeostasis del tejido conectivo 

fibroelástico. Recientes trabajos sugieren que las células del intersticio valvular 

pueden mediar la remodelación de la matriz extracelular en la degeneración 

mixomatosa por secreción excesiva de enzimas catabólicas.
(26)

 Caira et al. 
(27) 

han 

propuesto una novedosa vía molecular que puede contribuir al desarrollo de 

enfermedad valvular degenerativa. La predisposición de la cuerda debilitada a la 

ruptura en la enfermedad degenerativa puede reflejar cambios en la composición y 

regulación de los componentes de la matriz. 
(28)

 

5.5.2.  Insuficiencia mitral funcional 

La IM funcional es causada por remodelación ventricular geométrica sin 

patología primaria de las valvas. Esta condición es secundaria a la dilatación 

ventricular y es típicamente vista en la cardiomiopatía dilatada idiopática y en 

remodelación ventricular posterior a infartos. El mecanismo de la IM isquémica 

crónica es más complejo que las lesiones degenerativas. Típicamente, un infarto 

posterior con cicatriz ventricular está presenta en la distribución de la arteria 

circunfleja o coronaria derecha. Esto lleva a anormalidades de la contractilidad 

segmentarias asociadas a dilatación ventricular, caída en la fracción de eyección, un 

incremento en los volúmenes ventriculares, y remodelación a un corazón globular 

(cambio en la esfericidad). 
(29,30) 

 El efecto de fijación o ¨Thethering ̈ de los 
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músculos papilares, restringe el cierre (Carpentier tipo IIIb), especialmente 

involucrando la comisura medial (Área P3), la cual crea un jet de regurgitación 

asimétrico complejo que esta predominantemente desde la comisura medial pero 

que también se puede originar desde la comisura lateral. 
(31) 

 En contraste a la 

degeneración mixomatosa, las valvas y cuerdas tendíneas parecen de aspecto 

normal, sin ruptura de cuerdas o elongación.  Sin embargo estudios recientes 

indican que las valvas mitrales en la enfermedad funcional son más rígidas de lo 

normal y tienen alterada la composición de la matriz extracelular. 
(32) 

 En raras 

circunstancias, la IM severa aguda resulta de la ruptura de los músculos papilares, o 

infarto con fibrosis y elongación de los músculos papilares puede ocurrir, causando 

prolapso crónico, pero en ambos casos es menos común que la restricción tipo IIIb. 

Usando la ecocardiografía 3D, Kwan et al. 
(31) 

 clarificaron que la IM isquémica 

está asociada con deformación asimétrica del aparato valvular mitral, mientras que 

la IM funcional no isquémica resulta en un patrón de distorsión simétrico.  

Interesantemente, pacientes individuales con IM isquémica pueden diferir con 

respecto a la distorsión geométrica de la válvula mitral.  Usando ecocardiografía 3D 

en tiempo real, Song et al. 
(33) 

 determinaron que determinantes geométricos de IM 

isquémica difieren entre pacientes basados en la localización de su infarto de 

miocardio previo. Estos hallazgos sugieren que la reparación quirúrgica de la IM 

funcional debería guiarse  a la geometría subyacente de la enfermedad, la cual 

difiere entre pacientes con cardiopatía isquémica versus cardiomiopatía dilatada, y 

difiere por la localización de infartos previos. Las implicaciones están en que los 

pacientes con un jet de IM simétrico a través de la línea de coaptación completa 

pueden ser manejados con un anillo simétrico convencional, mientras un anillo 

asimétrico podría funcionar mejor en patología asimétrica.  

De esta manera cada patología tiene unas características especiales que definen la 

manera en la cual se debe reparar la valva según la forma de remodelación 

geométrica a la cual es sometida. Por lo tanto la realización de plastias tiene 

determinados tipos de anillos protésicos para cada patología.  De ahí la importancia 

de determinar previo a este tipo de procedimientos las características de 
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remodelación y anatómicas de la válvula, lo cual es una realidad actualmente con la 

ecocardiografía tridimensional en tiempo real. 

5.6.  Ecocardiografia 3D en tiempo real 

Uno de los desarrollos más significativos en la última década en imágenes por 

ultrasonido del corazón fue la evolución de la imagen tridimensional, desde la 

reconstrucción lenta y laboriosa posterior a la adquisición a la imagen de volumen 

completo en tiempo real. Esta nueva modalidad de imagen provee información clínica 

valiosa que estimula a los ecocardiografistas con nuevos niveles de confianza en el 

diagnóstico de la enfermedad cardíaca. Previamente se han descrito novedades tecnológicas 

en el desarrollo de la ecocardiografia 3D en tiempo real, y sus mayores ventajas sobre la 

ecocardiografía convencional bidimensional, en múltiples revisiones que apoyan el uso de 

esta nueva metodología en la práctica clínica. 
(34)

 

Desde el 2006, la creciente disponibilidad de la tecnología 3D en tiempo real, su 

facilidad de uso, y sus múltiples características atractivas han creado un significante interés 

en la comunidad científica de investigación, resultando en un gran número de 

publicaciones, la mayoría de las cuales han reforzado su uso demostrando sus capacidades 

únicas en diferentes escenarios. En paralelo, la aceptación clínica de esta nueva herramienta 

se ha expandido significativamente. La más reciente adición a este campo es la 

ecocardiografía transesofágica 3D, la cual provee imágenes de calidad sin precedentes que 

ayudan a los cirujanos y cardiólogos intervencionistas en planear y guiar procedimientos y 

evaluar los resultados.  

5.6.1.  Ecocardiografia 3D transesofágica   

La ecocardiografía tridimensional provee una visualización única y mejor 

entendimiento de la relación entre las estructuras cardíacas que la imagen 

bidimensional, como también permitiendo medidas acertadas de la función 

ventricular y valvular. Aunque la imagen transtorácica 3D es actualmente realizada 

en tiempo real con transductores de matriz, la imagen 3D transesofágica, hasta 

recientemente, se ha apoyado en adquisiciones de imágenes multiplanares 

secuenciales gatilladas por Electrocardiograma y respiración.  Debido a que este 
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método consume tiempo, es susceptible a artefactos, y requiere procesamiento 

posterior a la adquisición para obtener imágenes integradas, no había sido utilizado 

en la práctica clínica.  Una aproximación alternativa basada en la combinación de 

transductores miniaturizados montados sobre un cilindro rotatorio se propuso 

posteriormente para obtener imágenes transesofágicas en tiempo real.  
(35)

 

Recientes avances en la tecnología de transductores de ultrasonido han permitido 

la miniaturización de transductores de matriz, los cuales se han alcanzado al encajar 

miles de elementos piezoeléctricos en la punta de un transductor transesofágico, y 

usando circuitos integrados que realizan la mayoría de las ondas que se forman 

dentro del transductor. Estos avances tecnológicos han simplificado la conexión 

entre el transductor y el sistema de imagen, resultando en la reducción en el tamaño 

del cable de conexión y significativamente disminuyendo el consumo de energía, 

por lo tanto permitiendo las imágenes 3D en tiempo real.  

Recientemente artículos publicados han demostrado experiencias iniciales con 

esta tecnología nueva, y probado su facilidad y utilidad clínica para diferentes 

estructuras cardíacas en imágenes tridimensionales, incluyendo las válvulas mitral, 

aórtica y tricúspide, septo interatrial, apéndice auricular y venas pulmonares.
(36)

 Uno 

de los mayores hallazgos de este estudio fue que la ecocardiografía transesofágica 

3D en tiempo real, consistentemente provee excelente calidad de imágenes en 

volumen completo del aparato valvular mitral, incluyendo las valvas anterior y 

posterior, como también el anillo y las estructuras subvalvulares. Estos hallazgos 

sugieren que las imágenes transesofágica 3D de matriz pueden  llegar a convertirse 

en una de las modalidades de elección para planear la cirugía de válvula mitral. 

(Figura 5).  

 Similar a otros métodos previos de adquisición por vía transesofágica, las vistas 

de la válvula mitral desde las perspectivas del ventrículo y aurícula izquierda son 

únicas a la imagen 3D, pero lo que distingue la imagen 3D transesofágica de matriz 

desde la adquisición rotacional 3D es la consistencia de excelente calidad de 

visualización de la válvula mitral, la ausencia de artefactos rotacionales, y el 

despliegue inmediato de las vistas adquiridas. Con el nivel sin paralelos de detalle 
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anatómico, este tipo de cortes de volumen, permiten el análisis detallado 

volumétrico de la geometría y dinámica de la válvula mitral.  (Figura 6).  

Figura 5. Imágenes por ecocardiografía transesofágica de la válvula mitral 

visualizada desde la aurícula izquierda (izquierda) y un corte de volumen de la 

válvula mitral obtenida con análisis cuantitativo por software QLAB (Philips Inc.), 

2 pacientes con prolapso del segmento P3 (arriba) y de múltiples segmentos 

(abajo). 
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Figura 6.  Cortes de volumen de la válvula mitral obtenida con análisis por 

software QLAB ï MVQ (Philips Inc.) mostrando las distintas medidas del aparato 

mitral.  

 

Se anticipa que con la habilidad de adquisición en tiempo real, los ajustes en línea 

de los cortes e imágenes, capacidad de recorte de bordes, esta modalidad se utilizará 

rutinariamente en planear cirugías de válvula mitral en el peri operatorio y guiar 

intervenciones percutáneas. Es fácil de predecir que la facilidad y velocidad de 

adquisición de información, acoplada con la habilidad de desplegar estructuras 

cardíacas usando vistas únicas 3D, permitirá una rápida integración de la 

ecocardiografía transesofágica en la práctica clínica y tendrá un impacto sobre el 

diagnóstico ecocardiográfico de la enfermedad valvular.   

A pesar de todos estos beneficios, la tecnología transesofágica 3D se encuentra 

limitada a solo algunos centros de diagnóstico y tratamiento cardiológico en el 
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mundo, debido al entrenamiento requerido para la interpretación de las imágenes, y 

el procesamiento posterior en estaciones de trabajo con software que requieren una 

curva de entrenamiento que permitan integración adecuada de las imágenes. 

Además el precio en el mercado de esta sonda actualmente puede encontrarse 

alrededor de los US $ 120.000 aproximadamente, lo cual limita la expansión a todos 

los centros de diagnóstico, principalmente en países en vía de desarrollo. En 

Colombia, solo la Fundación Cardioinfantil cuenta en el momento con el 

entrenamiento de software QLAB (Mitral Valve Quantification), para el análisis y 

reconstrucción de la válvula mitral pudiendo realizar mediciones anatómicas 

exactas, logrando esto posterior a una curva de aprendizaje que puede tomar entre 2 

a 4 semanas, para un tiempo de procesamiento de cada válvula aproximado de 1 

hora  inicialmente.  

5.6.2.  Cuantificación de la válvula mitral por eco 3D  

La disponibilidad de tecnología transtorácica de 3D en tiempo real ha permitido 

imágenes en volumen de la válvula mitral desde la aproximación transtorácica, con 

facilidad que fue demostrada en 70% de pacientes consecutivos, 
(37) 

resultando en la 

visualización óptima de ambas valvas mitrales, comisuras, y el orificio. De manera 

importante también, la valva mitral anterior se visualizó mejor que la posterior, 

probablemente debido a su mayor tamaño. Además, la valva posterior se visualizó 

mejor desde la ventana paraesternal, mientras la valva anterior mitral fue igualmente 

vista desde la ventana apical o paraesternal.  Similar a la mejoría en la visualización 

de válvulas nativas por obtención de vistas frontales únicas, la ecocardiografía 3D 

en tiempo real se reportó recientemente como una herramienta útil en la evaluación 

de endocarditis de válvula protésica.  
(38)

 

La certeza de la evaluación del área de orificio de la válvula mitral con 

ecocardiografía 3D en la estenosis mitral se ha establecido también en varios 

estudios 
(39, 40)

, los cuales demostraron  que las vistas de frente perpendiculares de la 

válvula mitral delimitan las puntas de las valvas mitrales, permitiendo las 

mediciones más confiables del área valvular mitral.  Comparado con las mediciones 

tradicionales por bidimensional y doppler tales como planimetría 2D, tiempo de 
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hemipresión, y convergencia de flujo, el ecocardiograma 3D está en mejor acuerdo 

con los cálculos del orificio valvular mitral  derivado de la fórmula de Gorlin 

durante el cateterismo cardíaco 
(39, 40, 41)

.  De acuerdo a esto, se sugiere la imagen 3D 

como un nuevo estándar para mediciones de orificio valvular mitral en pacientes 

con estenosis. Además, estas mediciones 3D tienen la ventaja de menor variabilidad 

intra e inter observador 
(42)

.  

La ecocardiografía 3D estima el tamaño del anillo donde se compara con 

mediciones de resonancia magnética, y se ha encontrado que dicha correlación es 

bastante similar. Un estudio reciente comparó análisis segmentarios del prolapso 

mitral a partir de imágenes tridimensionales por ecocardiografía transtorácica en 

tiempo real, contra los hallazgos de bidimensional en transesofágico, y se encontró 

que estas dos técnicas arrojan mediciones comparativas acertadas para la 

localización anatómica precisa de los segmentos valvulares mitrales que prolapsan 

(43, 44)
. 

También de forma interesante, el estudio de De Castro et al. 
(45) 

reportó una mayor 

concordancia entre ecocardiografía transesofágica 3D y cirugía, que la demostrada 

con ecocardiografía transesofágica bidimensional en la evaluación de los segmentos 

mitrales prolapsantes. La certeza diagnóstica de la evaluación 3D en tiempo real, de 

la anatomía funcional de la insuficiencia mitral también se demostró recientemente 

comparando con los hallazgos quirúrgicos 
(46)

. Entre más compleja la insuficiencia 

mitral, de mayor valor será la ecocardiografía 3D comparada con la imagen 

bidimensional 
(47)

.  

Un importante avance tecnológico en los últimos 3 años fue el desarrollo del 

software que permitió la valoración de cortes de imágenes y el análisis cuantitativo 

de la geometría del aparato mitral. La disponibilidad de este software permitió 

nueva investigación dirigida a mejorar la caracterización de los mecanismos que 

llevan a insuficiencia mitral 
(48, 49)

.  Estudios recientes caracterizando el aparato 

valvular mitral en cardiopatía isquémica y no isquémica han demostrado diferencias 

geométricas en la deformación del anillo mitral con incremento de las dimensiones 

intercomisurales y anteroposteriores comparado con individuos sanos, acoplado con 
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incremento de la tensión de las valvas y las cuerdas tendíneas (efecto de ¨tethering¨) 

(50, 51)
. Similar a lo que ocurre en pacientes con infarto agudo de miocardio, el anillo 

mitral se encuentra dilatado con aplanamiento y posterior deformación en el infarto 

anterior versus posterior 
(48)

.  Estudios en pacientes con insuficiencia mitral y 

cardiopatía isquémica han demostrado que la regurgitación ocurre en paralelo con la 

remodelación más que como un trastorno valvular intrínseco 
(52,53)

.  

Más recientemente, Mor-Avi et al. han demostrado que el análisis de imágenes 

3D en tiempo real por ecocardiografía de la válvula mitral pueden proveer 

información sobre cambios dinámicos en el área de superficie del anillo valvular 

mitral y el desplazamiento anular longitudinal a lo largo del ciclo cardíaco, como 

también en definir la posición de los músculos papilares en el espacio 

tridimensional 
(54,55)

. Específicamente en pacientes con cardiomiopatía dilatada e 

insuficiencia mitral, el desplazamiento simétrico de los músculos papilares con 

agrandamiento del anillo mitral lleva a efecto de tethering progresivo de las cuerdas 

tendíneas y tensión de las valvas, resultando en una regurgitación mitral 

predominantemente central, como resultado de disminución de la coaptación de las 

valvas 
(54,55)

. Estos cambios se asocian con un anillo mitral relativamente no pulsátil 

que se desplaza mínimamente hacia el ápex durante la sístole. En contraste, en 

pacientes con regurgitación mitral isquémica, la remodelación del ventrículo 

izquierdo causada por movimiento anormal de la pared inferior resulta en 

desplazamiento desbalanceado de los músculos papilares y tethering asimétrico 

localizado asociado con regurgitación mitral excéntrica 
(49,54)

. Además, las 

características de la función del anillo mitral fueron comparadas entre pacientes con 

cardiomiopatía hipertrófica e hipertrofia ventricular izquierda secundaria a 

hipertensión o estenosis aórtica en un estudio previo. La función anular en el grupo 

de hipertrofia del ventrículo izquierdo fue similar a la de los sujetos controles 

normales, mientras el movimiento anular apical-basal y los cambios del área anular 

se encontraban reducidas en la cardiomiopatía hipertrófica 
(56)

. Todas estas  

observaciones tienen implicaciones importantes en la planeación del reparo de la 

válvula mitral.  
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Por último es importante recalcar la importancia de esta tecnología de imagen 

tridimensional para el futuro del diagnóstico en cardiología y su aplicación clínica, 

con el mejor ejemplo posible, y es que conociendo la forma de remodelación 

geométrica de la válvula mitral se puede optimizar los dispositivos protésicos y 

mejorar la funcionalidad de la válvula, obteniendo mejores resultados a largo plazo 

y de manera más fisiológica.  (Figura 7). 

Figura 7.  La insuficiencia mitral puede ser tratada con varias técnicas. De 

acuerdo a la patología y a la deformación del anillo mitral, será la conformación 

geométrica del anillo de plastia utilizado. De ahí la importancia de conocer la 

morfología anular, para realizar el mejor reparo posible. Anillos mitrales 

protésicos. A. Myxo Etlogix (Edwards Lifesciences). B. Carpentier-Edwards Anillo 

clásico anuloplastia (Edwards Lifesciences).  C. Colvin-Galloway Future Anillo 

compuesto (Medtronica). D. Rigid Saddle Ring (St Jude Medical).  E.  AnnuloFlo 

Anillo Anuloplastia (Carbomedics/Sorin Group). F. Carpentier-McCarthy-Adams 

IMR Etlogix ring (Edwards Lifesciences). G. Geoform Anillo anuloplastia (Edwards 

Lifesciences).  
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6.0.   MATERIALES  

 

6.1.   Diseño del Estudio 

Se diseñó un estudio clínico, descriptivo, prospectivo, de serie de casos, con la intención 

de describir medidas de la válvula mitral por reconstrucción de imágenes obtenidas por 

ecocardiografia tridimensional transesofágica, describiendo cada grupo por separado, sin la 

intención de realizar comparaciones estadísticas entre cada grupo, los cuales cumplen con 

los criterios de selección descritos previamente. El cual se llevó a cabo en pacientes del 

servicio de cardiología no invasiva ï sección de ecocardiografia, de la Fundación 

Cardioinfantil- Instituto de Cardiología., que sean estudiados durante el desarrollo de 

exámenes de ecocardiografía transesofágica indicados clínicamente de acuerdo a protocolos 

estándar. Este es un centro de referencia de 4º nivel, para enfermedades cardiovasculares. 

Se obtendrá consentimiento informado de cada uno de los pacientes, previa aprobación del 

protocolo del estudio por el comité de ética en investigación de la Fundación Cardioinfantil 

- Instituto de Cardiología y la oficina de investigaciones de la Universidad del Rosario. 

 

6.2.   Sujetos de Estudio 

 

Todos los pacientes que ingresen por el servicio de consulta externa de manera 

ambulatoria, u hospitalización  de cardiología y/o cirugía cardiovascular quienes durante la 

evaluación con ecocardiografia transtorácica se les evidencia enfermedad mitral que sea 

definida como crónica, y con regurgitación mitral catalogada como moderada a severa o 

severa, la cual se encuentre asociada a alteración estructural de la válvula, y pacientes con 

válvula mitral estructuralmente normal a la imagen bidimensional y tridimensional, sin 

evidencia de insuficiencia o alteración geométrica del anillo. 

 

6.3.   Muestra 

Se tomó un muestreo intencional o por conveniencia, recolectando un número de 

pacientes de manera secuencial, teniendo en cuenta los criterios de selección del estudio, y 

que fueron remitidos al servicio de cardiología no invasiva para la realización de 
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ecocardiografia transesofágica, durante un periodo de 6 meses entre junio y noviembre de 

2008, por lo cual previo al inicio no se realizó un cálculo del tamaño de muestra.  Se tuvo 

en cuenta al momento de analizar los datos los sesgos que implica este tipo de muestreo, el 

cual no es realizado al azar, con un sesgo de selección, ya que puede no ser representativo 

por su tamaño, de los datos reales de la población a estudio. Previa autorización a  la 

participación en el estudio firmando el consentimiento informado. Debido a que se utiliza 

tecnología innovadora y que hasta el momento la ecocardiografía tridimensional es una 

técnica diagnóstica introducida en la cardiología desde hace 1 año y medio, no existen aún 

estudios clínicos, ni datos en la literatura que hayan descrito las características 

morfológicas y de remodelación de las patologías estudiadas en la presente investigación, 

se describirá un grupo de pacientes tanto con válvula estructuralmente sana, como aquellos 

con diagnóstico de alguna de las tres patologías descritas previamente (Isquémica, 

Funcional o Enfermedad degenerativa),  acumulando datos entre los pacientes que acudan 

al servicio de cardiología no invasiva. Actualmente solo 6 centros en América latina poseen 

sondas para ecocardiografía transesofágica 3D, entre los cuales se encuentran Argentina, 

Brasil, y en Colombia la Fundación Cardioinfantil ï IC, y la Clínica Shaio.      

 

 

6.4.   Criterios de selección 

 

6.4.1.   Criterios de Inclusión 

¶ Pacientes mayores de 18 años sin límite superior de edad. 

¶ Aceptación de consentimiento informado para adquirir imagen tridimensional 

durante la realización de estudio ecocardiográfico transesofágico indicado 

clínicamente. 

¶ Obtención de estudio transesofágico en tiempo real de calidad técnica para el 

análisis estructural.   

¶ Evidencia de válvula mitral estructuralmente sana sin insuficiencias o alteración del 

anillo, o aquellos con patología mitral debida a una de tres posibles etiologías: 

Cardiopatía Isquémica, Enfermedad degenerativa mitral como degeneración 
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fibroelastica o síndrome de Barlow, y alteración funcional de las estructuras de 

soporte mitral secundaria a cardiopatía no isquémica.  

¶ Diagnóstico imagenológico de insuficiencia mitral con grado de severidad 

moderado a severo o severo en aquellos pacientes con valvulopatía, de acuerdo a los 

criterios descritos por la American Society of Echocardiography (Ver Anexos 1 y 2.  

Evaluación de Severidad en Insuficiencia Mitral). 

¶ Cambios estructurales asociados a cuadro clínico que sugieran compromiso 

cardiaco crónico. 

6.4.2.   Criterios de Exclusión 

¶ Paciente inestable hemodinamicamente inestable para la realización del estudio. 

 

6.5   Plan de Análisis 

Se digitó y  depuró  en Excel versión  2007 y se procesó la información en el paquete 

estadístico para ciencias sociales para Windows SPSS versión 11.5. 

 Se describieron  las variables sociodemográficas, la etiología y enfermedades asociadas 

en  las variables cualitativas mediante distribuciones de frecuencias y porcentuales. Para las 

variables cuantitativas como edad y las longitudes de la válvula mitral, volúmenes y áreas, 

se utilizaron  medidas de tendencia  central como el promedio y medidas de dispersión 

como la desviación estándar.  No se realizaron comparaciones entre los diferentes grupos.  
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7.0.   METODOS 

7.1.   Imagen Transesofágica 3D en tiempo real.  

Se realizaran imágenes usando un sistema iE33 de ultrasonido (Phillips Medical 

Systems, Andover, Massachusetts), equipado con un transductor de muestreo completo 3D-

MTEE. Este transductor usa aproximadamente 3000 elementos, en contraste con los 64 

elementos actualmente utilizados en la sonda multiplanar transesofágica (i.e. Omni III, 

Phillips Medical Systems).  Inicialmente se optimizara la configuración de la ganancia, con 

el modo de adquisición de ángulo estrecho (Live 3D), el cual permite imágenes 3D en 

tiempo real sin necesidad de ser gatilladas por electrocardiografía.  Este modo muestra un 

volumen piramidal de aproximadamente 30° x 60 °.  El modo 3D zoom, el cual muestra un 

volumen piramidal magnificado, más pequeño, será subsecuentemente utilizado para las 

estructuras cardiacas, como la válvula mitral, para obtener un análisis más adecuado.  

Se solicitará al paciente consentimiento informado previamente a la introducción de la 

sonda transesofágica, para la adquisición durante el estudio, de una imagen adicional 

tridimensional de la válvula mitral por método Live 3D Zoom la cual será procesada 

posteriormente en la estación de trabajo por medio del software Xcelera (Phillips Medical 

Systems, Andover, Massachusetts).  

 

7.2.   Procesamiento de Imágenes  

Las imágenes serán procesadas por 2 personas idóneas para su análisis, posterior a su 

adquisición en la estación de trabajo Xcelera con el software QLAB 6.0 (Herramienta 

MITRAL VALVE QUANTIFICATION, MVQ), obteniendo las siguientes medidas y 

puntos de referencia para su comparación y descripción:  

¶ Puntos editables en MVQ :  

o Anillo Mitral  

o Coaptación 

o Oposición Aortica (OA) 

o Nadir (NS) 

o Puntas de Músculos Papilares 

o Bordes de Valvas 
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7.3.   Protocolo de análisis en Software MVQ ï QLAB (Philips Inc., Andover, 

Massachusetts). 

Posterior a la obtención de imagen tridimensional por medio de la sonda de 

ecocardiografía transesofágica 3D de matriz, mediante cualquiera de los dos métodos 

disponibles en el sistema de captura de imágenes: Volumen completo y/o Zoom 3D 

(Ambos métodos poseen igual resolución de imagen y permiten su análisis posterior).  Se 

lleva la imagen a la aplicación MVQ (Mitral Valve Quantification) del software Xcelera. Se 

ubica la imagen en el espacio de movimiento del cuadro desplegado en la pantalla, 

ubicando la válvula aórtica en el lugar superior izquierdo con respecto a la válvula mitral, 

ubicando la valva posterior hacia inferior, y la valva anterior superior.  (Figura 8).  

 

FIGURA 8. Ubicación 3D para análisis en software. 

 

 

Posteriormente se inicia la aplicación que divide la pantalla en 4 cuadros, en los cuales se 

ubica en cada uno de los cortes bidimensionales que sirvieron para la reconstrucción la 

imagen en volumen, los MPR (Mitral Points of Reference, Puntos mitrales de referencia), 

ubicando en cada uno de los cuadros los puntos de referencia anteriores, posterior, antero 

laterales y posteromediales en el contexto del anillo mitral y visualizando cada vez que se 
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ubica un punto, su ubicación en el cuadro inferior izquierdo, para definir sobre la imagen 

tridimensional la forma anular de la válvula.  (Figura 9). 

 

Luego de definir los puntos y los bordes de la válvula. Se busca el fotograma más 

cercano que coincida con la tele sístole, en aquel punto previo a la apertura de la válvula 

mitral, antes de iniciar la fase de llenado ventricular rápido de la diástole, para permitir 

visualizar adecuadamente los bordes de la coaptación de ambas valvas mitrales, y la edición 

de los 4 puntos de coaptación que permite el software. Una vez finalizado este paso, se 

inicia la aplicación de trazado de valva. El sistema define de acuerdo a la complejidad y 

deformación de la válvula, un número determinado de imágenes bidimensionales para 

trazar con el ratón del computador los bordes en un número de imágenes paralelas de la 

válvula que pueden ir desde 18 hasta 38 imágenes en los casos más complejos.   

Figura 9. MPR (Puntos de referencia mitral) en imagen de 4 cuadros.  

 

 De esta manera el sistema de análisis QLAB permite reconstruir la válvula en una 

imagen tridimensional, permitiendo las mediciones de ángulos con respecto a puntos de 

referencias, diámetros de ambas valvas con respecto a los puntos editados de coaptación 

previamente y volúmenes del interior de la válvula, teniendo como referencia el plano del 

anillo valvular. (Figura 10).  
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Figura 10.  Reconstrucción 3D de válvula mitral en visión superior.  
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A continuación se demuestra de manera gráfica las principales mediciones realizadas por 

el software de cuantificación de válvula mitral (MVQ ï QLAB): 
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